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Ureq 
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Sodium 


Uric Acid 
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ZHYXR LAB. BIOCHEMICAL TESTS 








Standard 


1ML 


1ML 


0.5 ml R1 


o° 
Ui 


R140.5ml 
R2 


1ML 


1ML 


1ML 


1ML 


Incubate 37C Wavelenth 





500nm 


10u 


10u 500nm 


5 min.then 


LP 


SH 


add R2 for 
5min. 


600nm 








No.Values 


«200 mg/dl 


«200 mg/dl 


15-4 mg/dl 


0.7-1.4 mg/dl 


8.5-10.5 mg/dl 


3.6-5.5 mmo/L 


135-150 
mEq/L 


2.4--7 


